
Цифровой частотомер

 В 1987 году собрал цифровой частотомер. Заинтриговало отсутствие регулятора «Время 
индикации», как например, у частотомера Ч3-32, у которого при работе приходилось постоянно 
ждать, когда закончится счёт, сопровождаемый «мерцанием» цифр. В данной конструкции 
видимый счёт происходит только первый раз. Затем наблюдаем только значение измеренной 
частоты. Это обеспечивается тем, что сброс счётчиков К155ИЕ2 производится уровнем сигнала, а 
запись в регистр-защёлку К155ИР13 – передним фронтом импульса. Таким образом, не возникает 
коллизий. Наличие всего четырёх индикаторов не мешает измерить частоту с точностью до одного
последнего знака, просто переключая предел измерения в сторону уменьшения. 
 Максимальная измеряемая частота определяется типом применённых микросхем и составляет 20 
МГц. Чувствительность входа, за давностью лет забылась.
 Вид передней панели:



Входная часть прибора и декада:



Счётчик, регистр-защёлка, дешифратор и индикация:


